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Ověření způsobilosti měřicího zařízení určeného ke statistické kontrole  
laboratorních pipeT
V předložené práci se diplomant zabýval vlastnostmi měřicího zařízení určeného ke statistické kontrole laboratorních pipet. Cílem práce bylo ověřit několik měřicích uzlů v realizovaném zařízení, pomocí kterých se kontroluje přesnost vyrobených pipet.  
Diplomová práce je standardně rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. První kapitola, nazvaná „Základní statistické pojmy“, obsahuje popis statistických veličin, které jsou využívány ke statistické kontrole vyrobených pipet. Dále v této kapitole jsou uvedeny zkoušky způsobilosti a zkoušky stability. 
Druhá část, nazvaná „Praktická část“,  zahrnuje popis měřicího automatu určeného ke kontrole pipet. Zde je poměrně přehledným způsobem rozebráno všech 12 parametrů, které se u pipet kontrolují. Za vlastní přínos práce lze považovat ověření způsobilosti dvou měřicích uzlů zařízení, a to vnitřního průměru a délkových rozměrů pipet. Samostatná kapitola je věnována kalibraci měřiče tlaku a elektrického odporu. 

Práce je psána srozumitelně, její struktura je logická. Má celkem 65 stran, součástí je 8 příloh. Grafické zpracování je na dobré úrovni, práce je obohacena řadou barevných obrázků, které dokumentují princip měřicího zařízení.  Po obsahové stránce diplomant splnil zadání diplomové práce a práci doporučuji k obhajobě.
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